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Адреса лабораторії: ТОВ «АКАДЕМТЕСТ» вул. Весніна, 5, м. Харків, 61023, Україна.
Замовник випробувань: ТОВ «ОС «ЄВРОСТАНДАРТ»», вул. Академіка Проскури, 1, корп. 12, м.

Харків, 61070, код ЄДРПОУ 36911689.
Випробування виконувались на підставі: рішення Nº 0255/191-24 від 16.01.2024 р.

(назва документу, номер та дата рішення органу з сертифікації (за наявності)

1 ОБʼЄКТ ВИПРОБУВАНЬ:
1.1 Назва продукції:
Вода питна: ТМ «Феофанівська легка» - 1 л.

(найменування, тип, марка продукції зав. Nº, опис, основні параметри, технічні характеристики)

1.2 Виробник:
ТОВ «ТД АКВА ТРЕЙД», вул. Здолбунівська, буд. 9Б, м. Київ, 02081, Україна, код ЄДРПОУ

39200457, виробнича площа: вул. Озерна, буд. 20, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
Україна

, (найменування, адреса виготовлювача)

1.3 Документація, що надана разом з обʼєктом випробувань:
ТУ У 11.0-39200457-001:2016 «Вода питна газована і негазована. Технічні умови» зі зміною Nº 1»

(найменування документації)

2 МЕТА ВИПРОБУВАНЬ:
За узгодженням с замовником мета: сертифікаційні випробування на відповідність вимогам:

ТУ У 11.0-39200457-001:2016 .п. 3.3.1 табл. 1 (5, 8, 9. Поначения НД)

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗРАЗКІВ ПРОДУКЦІЇ:
3.1 Зразки продукції надані до лабораторії замовником 22.01.2024 р.
3.2 Відбір та ідентифікація зразків продукції здійснено:

Nº Nº 0255/191-24 від 17.01.2024 р.
(номер та дата акту відбору зразків продукції)

Nº Nº 0255/191-24 від 17.01.2024 р.
(номер та дата акту ідентифікації зразків продукції)

4 ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ:
початок 22.01.2024 р.
закінчення 25.01.2024 р.
приміщення ВЛ «АКАДЕМТЕСТ» м. Харків, вул. Клочківська 99а.

5 КЛІМАТИЧНІ УМОВИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ВИПРОБУВАНЬ:

- температура повітря, °С
- відносна вологість повітря, %
- барометричний тиск, кПа

21 - 25
63 - 65

99,4 - 102,7

6 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ:
6.1 Процедура випробувань встановлена: ДСТУ 4077-2001 «Якість води. Визначення рН (ISO

10523:1994, MOD)», ДСТУ ISO 6059:2003 «Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію.
Титрометричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)». ДСТУ
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ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод i3застосуванням
етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDT). ДСТУ ISO 9963-1:2003 Якість води. Визначення
лужності.- Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності ((SO 9963-1.1994, DT).

(найменування нормативних та/або інших документів, що встановлюють процедуру випробувань)

7 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ:
Таблиця 7.1

Nº Вимоги НД до обʼєкту випробувань

2
Фактичні значення

3

НД на методи
випробувань

4
ТУ У 11.0-39200457-001:2016 п.п. 3.3.1 табл. 1

5
Водневий показник, од. рН
6,5-8,5 7,2 ДСТУ 4077-2001
(4,5)**
Загальна жорсткість, ммоль/дм', ≤ 7,0

8
Пом'якшена ≤ 3,0
Преміум 2,5-5,5 0,8 ДСТУ ISO 6059:2003
Класична 1,2-2,5
Легка ≤ 1,2

9 Загальна лужність, ммоль/дм', ДСТУ ISO 9963-1:2003
≤ 6,5

11 Кальцій, мг/дм', 28 ДСТУ ISO 6058:2003≤ 130
**для газованої води питної

Дані про невизначеність вимірювань кількісних результатів випробувань наведено у Додатку А (таблиця А.1).
Якщо кількісні результати випробувань відсутні, додаток А не застосовується.

8 ВИСНОВКИ:
Для продукції: Вода питна: ТМ «Феофанівська легка» виробництва ТОВ «ТД АКВА ТРЕЙД», м. Київ,
Україна визначено показники в обсязі згідно до розділу 7 даного протоколу з урахуванням невизначеності.
що розрахована ВЛ «Академтест».

9 ДУМКИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ: (ЗА ПОТРЕБИ)

Окремі думки, погляди та тлумачення (заяви про відповідність/невідповідність результатів виногам; виконання вимог,
вміщених у контракт; рекомендації щодо використання результатів; вказівок щодо удосконалення.)

Виконавці випробувань:

Інженер-випробувач
(Посада) fife Аліна ВОВК

(прізвище та ініціали)

Інженер-випробувач
(Посада)

Протокол перевірив:

Aff Віталій МАРОЧКИН
(прізвище та ініціали)

Інженер-випробувач
(Посада) АН - Аліна ВОВК

(прізвище та ініціали)
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Примітки:
1. Результати випробувань стосуються тільки тих зразків, що були випробувані, і тільки в тому вигляді, в якому

їх було отримано.
2. Протокол не повинен бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу випробувальної лабораторії, щоб

забезпечити впевненість, що частини протоколу не будуть вирвані з контексту.
3. Лабораторія несе відповідальність за всю інформацію, надану в протоколі, крім випадків, коли інформація

надана замовником.
4. Якщо інше правило прийняття рішення про відповідність не було узгоджено з замовником випробувань та

якщо воно не встановлено в нормативному документі в методиці випробування, то застосовувалось наступне прийняття
рішення:

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання міститься всередині області допустимих значень,
відповідність вимогам може бути гарантована (висновок -відповідає заданим вимогам);

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих
значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок -не відповідає заданим вимогам);

- якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не
дає змоги беззаперечно стверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам
(висновок - неможливо констатувати відповідність). При цьому вірогідність відповідності обчислюється за

нормального закону розподілення випадкової величини.
5. Копії протоколу чинні тільки після завірення у випробувальній лабораторії.

Додаток А

Дані про невизначеність вимірювань

Таблиця A.1
Вимірювані величини при випробуваннях Розширена невизначеність вимірювань

Водневий показник, од. рН 0,008
Загальна жорсткість, ммоль/дм' 0,025
Загальна лужність, ммоль/дм' 0,07
Кальцій, мг/дм' 0,107

Додаткова інформація: розширена невизначеність отримана шляхом помноження стандартної невизначеності
на коефіцієнт к = 2, де к - коефіцієнт охоплення, підрахований виходячи із нормального розподілу імовірностей
вихідної величини математичної моделі вимірювання з рівнем довіри 95,45 %.
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